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Stappenplan aansluiten V.A.C.® Therapy en oplossen alarmen

Let op! Dit is slechts een beknopte versie, kom je er niet uit, raadpleeg dan de gebruikershandleiding bijgeleverd in de zwarte koffer. Indien nodig kan men een beroep doen op onze 24u bereikbaarheidsdienst (tel. 030-6356060).
Aanbrengen V.A.C.® Therapy:
1) Verwijder zonodig eerst het oude V.A.C.® verband. 

Zet het systeem 15 min. voor de verbandwissel uit en spoel desnoods met water om de foam los te krijgen.
2) Maak de wond en de omgeving schoon en droog! (anders plakt de folie niet)

3) Bescherm zonodig de wondranden, kan m.b.v. de meegeleverde folie. Zijn de randen echt week, gebruik dan een duoderm hydro thin of iets vergelijkbaars. Het sprayen van Cavilon rond de wondranden zorgt ervoor dat de folie nog beter aan de huid hecht.
4) Knip de foam op maat van de wond, niet proppen! (zorg ervoor dat de foam niet op de gezonde huid terecht komt, dit beschadigd de huid). Het is echter geen probleem als de huid beschermt is met de folie.
5) Knip stroken folie om vervolgens het geheel luchtdicht af te plakken.
6) Knip daarna een gaatje op de plaats waar de T.R.A.C. Pad® (zuignap) moet komen te zitten (gat ter grote van 1 euromunt). Let erop dat er voldoende foam onder de T.R.A.C. Pad® zit zodat deze NIET op de huid drukt.

7) Plaats evt. schone opvangbeker in het systeem.
8) Koppel beide slangen aan elkaar.
9) Start de therapie (systeem telt af van 15-0) begeleidt foam met je hand bij aanzuigen en waarschuw de patiënt voor evt. gevoeligheid.

Wat te doen bij alarmen?

Opvangbekervol alarm:
Verwissel opvangbeker (indien (bijna) vol).
Slang bekneld:
Zorg ervoor dat alle klemmetjes open staan en dat de beknelling opgeheven wordt.
Therapie inactief:
Zet therapie aan (continue of intermitterende druk).
Batterij leeg:
Sluit systeem aan op het lichtnet, let op: gaat max. 8u mee zonder stroom.
Dan kan het systeem nog alarm geven zonder dat 1 van bovenstaande dingen aan de hand is. 

Wat te doen: 
Test eerst de Unit (pomp) m.b.v. het witte testdopje bijgeleverd in de zwarte koffer. Zet de klemmen dicht en koppel beide slangen los van elkaar. Draai het witte testdopje op de slang die naar de opvangbeker loopt en start de therapie weer. Is de unit stil/geen alarm dan kan men zeker uitgaan van een lekkage in het wondverband. Lekkage opzoeken en bijplakken!!!
