Procedure inzet AD-materiaal Elisabeth Ziekenhuis
Op dit moment gebruiken wij binnen het Elisabeth ziekenhuis de volgende Antidecubitus -matrassen.

1 De AtmosAir 9000.

2 De ProfiCare.

3 De Vicair.

4 De Airfluidised

Daarnaast gebruiken we de volgende antidecubitus materialen:

1 Het AD-zitkussen.

2 Het hielkussen.

Procedure van Inzet.

1 AtmosAir 9000.

AtmosAir 9000, is een anti-decubitusmatras waarin 9 luchtkussens zitten. Deze zijn onderling met elkaar verbonden. Het matras heeft geen motor.  De drukverdelende werking van het matras is zowel preventief als curatief.

Indicatie:

Inventariseer de risicofactoren!
Beargumenteer de inzet!

Patiënt is voorgelicht om decubitus te voorkomen.

Zet een AtmosAir in als:

· Patiënt behoort tot de hoog-risicocategorie.

· Patiënt kan geen wisselligging krijgen.

· Heeft graad 1 decubitus op  1 van de drukpunten, waar hij op moet liggen.

Of

· Patiënt behoort tot de hoog-risico categorie.

· Krijgt wisselligging.

· Heeft graad 1 decubitus op 1 van de drukpunten, waar hij op moet liggen.

Inzet

Deze bedden zijn eigendom van het ziekenhuis en staan stand-by in de beddencentrale. We hebben in totaal 14 AtmosAir 9000 bedden.  Derhalve is het zeer gewenst om deze bedden op tijd in te zetten maar ook zeker op tijd af te melden.

Overleg met de decubituscontactpersoon van de afdeling op het moment dat je dit matras wilt inzetten. De decubituscontactpersoon bepaalt of de aanvraag gehonoreerd wordt. De decubituscontactpersoon zorgt vervolgens dat het bed geleverd wordt via het verpleegmagazijn tel 3176.

Indien de decubituscontactpersoon niet aanwezig is:

Bel wond- en decubitusverpleegkundige, tel 3115 op het moment dat je een van deze matrassen wilt inzetten. De wond- en decubitusverpleegkundige bepaalt of de aanvraag gehonoreerd wordt. Wond en decubitusverpleegkundige zorgt vervolgens dat het bed geleverd wordt.

Als de decubituscontactpersoon en de wond- en decubitusverpleegkundige niet aanwezig is.

· Bel het verpleegmagazijn en bestel het gewenste bed. Deze wordt dan gebracht.

· Achteraf zal de decubituscontactpersoon en/of  de wond- en decubitusverpleegkundige de indicatie doorspreken.

Buiten kantooruren van verpleegmagazijn en wond- en decubitusverpleegkundige.

· Haal het gewenste matras in 1 van de beddencentrales en vul het formuliertje van het verpleegmagazijn in.

· Achteraf zal de decubituscontactpersoon en/of de wond- en decubitusverpleegkundige de indicatie doorspreken.

Afmelden.
Voer het bed met vuile matras af naar de vuile-bedden-centrale.
NB Indien je dit bed wil inzetten en er is er geen aanwezig in het ziekenhuis bel dan de Firma KCI, tel 030 6356060, zij brengen dit matras dan.
3 Het ProfiCare-matras.

Het profiCare matras is een matras waarin zich luchtbanen bevinden. Deze luchtbanen worden van lucht voorzien middels een motor. Het bed kan ingesteld worden op continu lage druk of met wisseldruk. De mate waarin de luchtbanen gevuld worden met lucht is instelbaar. De drukverdelende eigenschappen zijn zowel preventief als curatief.

Dit bed kan alleen door de decubituscontactpersoon en/of de wond- en decubitusverpleegkundige ingezet worden! 

Indien zij niet aanwezig zijn, ter overbrugging een AtmosAir 9000 inzetten, zie onderstaande procedure:

Indicatie:

Inventariseer de risicofactoren!
Beargumenteer de inzet!

Patiënt is voorgelicht om decubitus te voorkomen.

Inzet

Deze bedden worden geleased door het ziekenhuis van de Firma KCI en staan stand-by in het verpleegmagazijn. Voor deze bedden geldt een dagprijs. Derhalve is het zeer gewenst om deze bedden op tijd in te zetten maar ook zeker op tijd af te melden.

Zet een ProfiCare  in als:

· Patiënt behoort tot de hoog-risicocategorie.

· Patiënt kan geen wisselligging krijgen.

· Heeft graad 1 decubitus op de drukpunten, waar hij op moet liggen.

· Patiënt heeft al een AtmosAir 9000.

Of

-    Patiënt behoort tot de hoog-risico categorie.

· Krijgt wisselligging.

· Heeft graad 1 decubitus op de drukpunten, waar hij op moet liggen.

· Patiënt heeft al een AtmosAir 9000.

Of

· Patiënt behoort tot de hoog-risico categorie.

· Heeft een decubitus groter dan graad 1.

· Moet op de decubitus liggen.

Inzet.
-Overleg met de decubituscontactpersoon op het moment dat je een ProfiCare  wil inzetten. De decubituscontactpersoon bepaalt of de aanvraag geindiceerd is.

Indien de decubituscontactpersoon er niet is:

-Overleg met de wond- en decubitusverpleegkundige, tel 3115 op het moment dat je een ProfiCare wil inzetten. De wond- en decubitusverpleegkundige bepaalt of de aanvraag gehonoreerd wordt. De Wond en decubitusverpleegkundige zorgt vervolgens dat het bed geleverd wordt.

Buiten kantooruren van verpleegmagazijn én decubituscontactpersoon én wond- en decubitusverpleegkundigen zijn niet aanwezig.

· Haal in de beddencentrale een AtmosAir 9000, indien de patiënt nog niet op een AtmosAir 9000 ligt.

· Vul het formuliertje in wat op het matras ligt. 

· Spreek de voice-mail van de wond- en decubitusverpleegkundige in, tel 3115, met de reden waarom je een ProfiCare in wil zetten.

· Achteraf zal de decubituscontactpersoon of de wond- en decubitusverpleegkundige de indicatie beoordelen en eventueel een ProfiCare leveren.

Afmelden.

· Meldt het bed af bij de Firma KCI, tel. 030-6356060.

· Voer het bed af naar de vuile beddencentrale .

3 De Vicair.

De VICAIR is een matras waarin honderden kleine luchtkussentjes zitten.

De Vicair heeft dezelfde drukverdelende eigenschappen als de ProfiCare.  De Vicair is zeer comfortabel voor de patiënt en wordt derhalve aanbevolen bij de patiënt die dreigt door te liggen maar ook zeker bij de patiënt die comfort nodig heeft.

Inventariseer de risicofactoren!
Beargumenteer de inzet!

Patiënt is voorgelicht om decubitus te voorkomen.

Dit matras is eigendom van het ziekenhuis en staat op voorraad in een van de beide beddencentrales.

In totaal hebben we 1 VICAIR-matras.

Indicatiestelling en procedure van inzet en afmelding:

· Patiënt behoort tot de hoog-risicocategorie.

· Patiënt kan geen wisselligging krijgen.

· Heeft graad 1 decubitus op de drukpunten, waar hij op moet liggen.

· Patiënt heeft al een AtmosAir 9000.

Of

· Patiënt behoort tot de hoog-risico categorie.

· Krijgt wisselligging.

· Heeft graad 1 decubitus op de drukpunten, waar hij op moet liggen.

· Patiënt heeft al een AtmosAir 9000.

Of

· Patiënt behoort tot de hoog-risico categorie.

· Heeft een decubitus groter dan graad 1.

· Moet op de decubitus liggen.

Inzet.
-Overleg met de decubituscontactpersoon op het moment dat je een Vicair  wil inzetten. De decubituscontactpersoon bepaalt of de aanvraag geindiceerd is. De decubituscontactpersoon overlegt vervolgens met de Wond- en decubitusverpleegkundige, deze bepaalt uiteindelijk of het bed geleverd wordt.

Indien de decubituscontactpersoon er niet is:

Overleg met de wond- en decubitusverpleegkundige, tel 3115 op het moment dat je een ProfiCare wil inzetten. De wond- en decubitusverpleegkundige bepaalt of de aanvraag gehonoreerd wordt. De Wond en decubitusverpleegkundige zorgt vervolgens dat het bed geleverd wordt.

Buiten kantooruren van de wond- en decubitusverpleegkundige.

· Bel het verpleegmagazijn tel. 3176 en bestel een AtmosAir 9000. Deze wordt dan gebracht.

· Spreek de voice-mail van de wond- en decubitusverpleegkundige in, met de reden waarom je een Vicair in wil zetten.

· Achteraf zal de wond- en decubitusverpleegkundige de indicatie doorspreken en overwegen een Vicair in te zetten..

Buiten kantooruren van verpleegmagazijn en wond- en decubitusverpleegkundige.

· Haal in de beddencentrale een AtmosAir 9000, indien de patiënt nog niet op een AtmosAir 9000 ligt.

· Vul het formuliertje in wat op het matras ligt. 

· Spreek de voice-mail van de wond- en decubitusverpleegkundige in, tel 3115, met de reden waarom je een Vicair in wil zetten.

· Achteraf zal de wond- en decubitusverpleegkundige de indicatie beoordelen en eventueel een Vicair leveren.

Afmelden.

· Voer het bed af naar de vuile beddencentrale .

4 De AirFluidised

De Airfluidised (zandbak) is een bed gevuld met zand. Doordat hier continu lucht doorheen geblazen wordt lijkt het zand vloeibaar te zijn. Hierdoor wordt in hoge mate de druk verdeeld. Bij lekkende wonden absorbeert het zand de overmaat aan vocht waardoor de patiënt toch in een droog bed lijkt te liggen.

Indicatie:

Inventariseer de risicofactoren!
Beargumenteer de inzet!

Patiënt is voorgelicht om decubitus te voorkomen.

Inzet

Deze bedden worden geleased door het ziekenhuis van de Firma Hill Rom en staan stand-bye in de beddencentrale. Voor deze bedden geldt een dagprijs. Derhalve is het zeer gewenst om deze bedden op tijd in te zetten maar ook zeker op tijd af te melden.

Zet een Airfluidised in als:

· Patiënt behoort tot de hoog-risicocategorie.

· Patiënt kan geen wisselligging krijgen.

· Heeft graad 3 of 4 decubitus op de drukpunten, waar hij op moet liggen.

· Patiënt heeft al een AtmosAir 9000 of ProfiCare.

· De wonden geven dusdanig veel vochtlekkage dat dit een groot probleem is voor patiënt en verpleegkundige.

Inzet.
-Overleg met de decubituscontactpersoon op het moment dat je een Airfluidised wil inzetten. De decubituscontactpersoon bepaalt of de aanvraag geindiceerd is. De decubituscontactpersoon overlegt vervolgens met de Wond- en decubitusverpleegkundige, deze bepaalt uiteindelijk of het bed geleverd wordt.

Indien de decubituscontactpersoon er niet is:

-Overleg met de wond- en decubitusverpleegkundige, tel 3115 op het moment dat je een Airfluidised wil inzetten. De wond- en decubitusverpleegkundige bepaalt of de aanvraag gehonoreerd wordt. De Wond en decubitusverpleegkundige zorgt vervolgens dat het bed geleverd wordt.

Buiten kantooruren van de wond- en decubitusverpleegkundige.

· Bel het verpleegmagazijn tel 3176 en bestel de Airfluidised. Deze wordt dan gebracht.

· Achteraf zal de wond- en decubitusverpleegkundige de indicatie doorspreken. Indien de indicatie niet goed is zal er een ander matras geplaatst worden.

Buiten kantooruren van verpleegmagazijn en wond- en decubitusverpleegkundige.

· Haal op de beddencentrale een Airfluidised.

· Vul het formuliertje in wat op het matras ligt.

· Informeer de Firma HillRom dat je dit bed hebt ingezet, tel 0347 323532

· Achteraf zal de wond- en decubitusverpleegkundige de indicatie doorspreken.

Afmelden.

· Meld het bed af vóór 10.00 uur, dan telt de dag van afmelden niet! 

· Voer het bed af naar de vuile beddencentrale 

Indien er geen Airfluidised stand bye staat in de beddencentrale dan een Airfluidised bij de Firma HillRom bestellen, tel 0347-323532. 

NB; Indien er een airfluidised bed geïndiceerd wordt voor buikligging op de I.C. volg dan de volgende procedure:

· Haal de airfluidised op de beddencentrale.

· Meld dit bed bij de Firma HillRom tel. 0347 323532.

· Vul het formuliertje in wat op het bed zit.

· Volg verder bovenstaande procedure voor het afmelden van de airfluidised.


De volgende anti-decubitus materialen zijn ook te bestellen:

· 1 Het hielkussen.

· 2 Anti-decubitus zitkussen.

Procedure van Inzet:

1 Het hielkussen:
Het hielkussen is een lichtgroen kussen waaraan een 4-tal strikken bevestigd zitten. Dit kussen dient aan het onderbeen van de patiënt gestrikt te worden, zodanig dat de hielen vrij van het bed liggen.

Indicatiestelling:
· Hoog risico op het krijgen van decubitus aan de hielen.

 inzet:
· Bel het verpleegmagazijn.

· Het kussen wordt gebracht.

afmelden:

Bel het verpleegmagazijn dan worden het kussen weer opgehaald en gereinigd.

2 Het anti-decubitus zitkussen:
Het anti-decubitus zitkussen, is een kussen gemaakt van traagschuim. Dit traagschuim verdeeld de druk uitgeoefend op de stuit als de patiënt in een stoel zit.

Indicatiestelling:

· Alle patiënten waarbij een AtmosAir 9000, een ProfiCare of een VICAIR is geïndiceerd dienen ook een A.D.-zitkussen te hebben bij het mobiliseren.

· Indien een patiënt veel in de stoel zit en er is sprake van graad 1 decubitus op de zitbeenderen dient een A.D.-zitkussen ingezet te worden.

inzet en afmelding:

Bel het verpleegmagazijn dan wordt het zitkussen weer opgehaald en gereinigd.

St.Elisabeth Ziekenhuis

Inzet AtmosAir™ 9000/ProfiCare/airfluidised

















*
1) Om te bepalen of er sprake is van ‘verhoogd risico’ dient de Norton-scorelijst te worden ingevuld.

2) Indien patiënten met verhoogd risico op een basismatras ligt, dient er wisselligging toegepast te worden.

3) Sein wond- en decubitusverpleegkundigen: 3115

Bij vragen kunt u contact opnemen met KCI: 030-6356060 of Firma HillRom (airfluidised):0347-323532
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